SAFETY-MSM-101

GRAPHTEC

This document has been prepared in a format that minimizes
the use of paper resources out of consideration for the
environment. The PDF version is available for download from
our website.

FHRIS REANOERNORERDOERZIZ I CIERL
;_@i‘gﬂ, PDF mRIF=tt Web A hKDSDO—RLET

AXMRAT HORKTRERIIE,  LAIIRIIRERIR
iE. PDFMRARTMNALEIRE TE.

= ZME 28 BES 2 93 0| AR Arg= il
Noz FeQI& LTt POF MA L S 2AtolE
RESH & AFLICH.

Este documento ha sido elaborado en un formato que reduce el
uso de recursos de papel en consideracion al medio ambiente.
La version PDF esta disponible para su descarga en nuestro sitio
web.

Ce document a été congu dans un format visant a réduire
I'utilisation de ressources papier par souci de I'environnement.
La version PDF peut étre téléchargée depuis notre site
internet.

Dieses Dokument wurde in einem Format erstellt, das den
Papierverbrauch aus Riicksicht auf die Umwelt minimiert.
Die PDF-Version kann auf unserer Website heruntergeladen
werden.

HacToAwmin 4OKYMEeHT NOAroToB/EH B hopmaTte, NO3BONAIOLLEM
COKpaTUTb UCMOMb30BaHNe ByMaKHbIX PeCypCcoB B LieNAX
3aWumThI OKpy>KatoLen cpenbl. Bepcuto PDF moxHO ckavatb ¢
Halero Be6-canTa.

(=]
E%@% * 6 0 4 9""2" l

TO ENSURE SAFE AND CORRECT USE

« To ensure safe and correct use of the device, read this manual thoroughly before use.

« After having read this manual, keep it in a handy location for quick reference as needed.

* Do not permit small children to touch the device.

« The following describes important points for safe operation. Please be sure to observe them
strictly.

CONVENTIONS USED IN THIS MANUAL

To promote safe and accurate use of the device as well as to prevent human injury and property
damage, safety precautions provided in this manual are ranked into the five categories described
below. Be sure you understand the difference between each of the categories.
A DANGER: This category provides information that, if ignored, is highly likely to cause fatal or
serious injury to the operator.
A WARNING: This category provides information that, if ignored, is likely to cause fatal or
serious injury to the operator.
A CAUTION: This category provides information that, if ignored, could cause physical damage
to the device.
& HIGH TEMPERATURE: This category provides information that, if ignored, is likely to
cause burns or other injury to the operator due to contact with high
temperature.
A ELECTRICAL SHOCK: This category provides information that, if ignored, is likely to expose
the operator to electrical shock.

DESCRIPTION OF SAFETY SYMBOLS

A The A\ symbol indicates information that requires careful attention described by an illustration

or text within or next to the A\ symbol.

® The S symbol indicates an action that is prohibited. Such prohibited action is described by an
illustration or text within or next to the © symbol.

0 The @ symbol indicates an action that must be performed. Such imperative action is
described by an illustration or text within or next to the @ symbol.

SAFETY PRECAUTIONS
/\WARNING
9 Be sure to securely connect the device’s GND terminal.

« After checking that the power switch is turned off, connect the power cord’s female plug to
the device and then connect its male plug into the electrical socket.

« For grounding, use a ground wire with a diameter of at least 0.75 mm2. When using the
device in an environment where grounding is not possible, ensure measured is no greater
than 50 V (DC or rms).

® If the device generates smoke, is too hot, emits a strange odor, or otherwise functions
abnormally, turn off its power and unplug its power cord from the electrical socket.

« Use of the device in such status may result in a fire hazard or electrical shock.

« After checking that smoke is no longer being generated, contact your sales representative or
nearest Graphtec vendor to request repair.

« Never try to perform repair yourself. Repair work by inexperienced personnel is extremely
dangerous.

A@ Before turning on the device, ensure that the electric socket’s supply voltage
conforms to the device’s power rating.
« Use of a different supply voltage may cause damage to the device or a fire hazard due
to electrical shock or current leakage.

Never disassemble or remodel the device.

« Such action may cause a fire hazard due to electric shock or current leakage.

« Contact with a high-voltage component inside the device may cause electric shock.

« If repair is required, contact your sales representative or nearest Graphtec vendor.
&@ Avoid using the device in extremely dusty or humid places.
+ Such use may cause a fire hazard due to electrical shock or current leakage.

@ A Device in places where it may be exposed to water such as bathrooms, locations

exposed to wind and rain, and so on.

« An electrical shock or fire may be caused due to current leakage.
&@ Prevent dust or metallic matter from adhering to the power supply connector.

+ Adhesion of foreign matter may cause a fire hazard due to electrical shock or current

leakage.
> Never use a damaged power cord.

+ Use of a damaged cord may result in a fire hazard due to electrical shock.
« If the cord becomes damaged, order a new one to replace it.

/\CAUTION

® Do not use or store the device in a location exposed to direct sunlight or the direct

draft of an air conditioner or heater.

« Such location may impair the device’s performance.

@ A Do not place the receptacles containing fluid onto this device or close to this device.
« Fluid spilling inside the device may cause a fire hazard due to electrical shock or current
leakage.

® Do not use the device in a location subject to excessive mechanical vibration or

electrical noise.
« Such location may impair the device’s performance.

&@ To insert or disconnect the power cord or a signal input cable, grasp the power

cord’s plug or the signal input cable’s connector.
« Pulling the cord/cable itself damages the cord/cable, resulting in a fire hazard or
electrical shock.

&g If fluid or foreign matters enters inside the device, turn off the power switch and

disconnect the power cord from the electrical socket.
« Use in such status may cause a fire hazard due to electrical shock or current leakage.
« Contact your sales representative or nearest Graphtec vendor to request repair.
A@ Do not use the AC power supply and the DC power supply other than the specified
supply voltage for this device.
« Such action may cause a fire hazard due to electric shock or current leakage.
® Never clean the device using a volatile solvent (such as thinner or benzine).

AN

+ Such action may impair the device’s performance.
« Clean off any soiled areas using a soft dry cloth.
® Be sure to use the Graphtec-supplied AC adapter.
« It will damage this device.
&0 Do not touch the input terminals after the signal cable is connected to the
measuring objects that are containing the voltage.
« It will cause the electric shock.
« Ensure that the device’s power source is positioned so that it can easily be disconnected.
Ao Confirm the power of supplier of signal is turned off before connecting the input
cables to the input terminal of this device to prevent the electric shock.
« It will cause the electric shock.
A Do not touch the device with wet hands.
+ This can cause an electrical shock or malfunction.
& Be careful of static electricity.
« Static electricity may damage the device. To prevent this from happening, touch a different
metal object to discharge any built-up static electricity before touching the device.
Do not input the voltage that is exceeding the specification of this device.

0 « If a voltage exceeding the specified value is input, the semiconductor relay in the input
section will be damaged. Never input a voltage exceeding the specified value even for a
moment.

A + Have an enough margin from the specification of withstanding voltage when using this
device, it have to consider a noise and change of the measurement voltage.

&@ « It will cause the fire or the electric shock when the voltage is input to the defective

device.
& Do not block the air vent on the device.
« This device will get damage when there is abnormal heat in this device.
&@ Confirm this device is not broken before the input cable is connected to the input
terminal.
« It will cause the fire or the electric shock when the voltage is input to the defective
device.
® Do not use the device in any way not specified in this manual. There is a danger that
protective provisions will have not been put in place.

This device is not meant for use with lifesaving devices or devices with mission-critical high
reliability or high safety requirements (medical devices, aerospace devices, shipping devices,
nuclear power devices, etc.). In the event that this device causes injury or property damage when
used under these circumstances, the maker assumes absolutely no responsibility and is not liable.
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PARA GARANTIZAR UNA UTILIZACION SEGURA Y CORRECTA

« Para garantizar un uso correcto y seguro del dispositivo, lea atentamente este manual antes del uso.

« Después de leer este manual, guardelo en un lugar accesible para consultarlo rapidamente cuando sea necesario.

« No permita que los nifios pequefios toquen el dispositivo.

« Lo siguiente describe puntos importantes para un funcionamiento seguro. Por favor, asegurese de observarlos
estrictamente.

CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL
Para promover el uso seguro y exacto del dispositivo, asi como para prevenir lesiones humanas y dafios a la propiedad, las
precauciones de seguridad proporcionadas en este manual se clasifican en las cinco categorias descritas a continuacion.
Asegurese de entender la diferencia entre cada una de las categorias.
A PELIGRO: Esta categoria proporciona informacion que, si se ignora, muy probablemente podria causar lesiones
mortales o graves al operario.
A ADVERTENCIA: Esta categoria proporciona informacion que, si se ignora, podria causar lesiones mortales o graves al
operario.
A CUIDADO: Esta categoria proporciona informacion adicional que, si se ignora, podria causar dafios fisicos al
dispositivo.
&ALTA TEMPERATURA: Esta categoria proporciona informacion adicional que, si se ignora, podria causar quemaduras
. u otras lesiones al operario debidas al contacto con temperaturas altas.
ADESCARGA ELECTRICA: Esta categoria proporciona informacion que, si se ignora, podria exponer al operario a una
descarga eléctrica.

DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS DE SEGURIDAD
A El simbolo A\ hace referencia a informacion que requiere una atencion especial (incluye advertencias). Tal informacion
se describe mediante una ilustracion o texto con el simbolo A\ dentro o cerca.
® El simbolo ¢V hace referencia a una accion que esta prohibida. Esta accion prohibida se describe mediante una
ilustracion o texto con el simbolo N dentro o cerca.
0 El simbolo @ hace referencia a una accion que debe ser realizada. Esta accion se describe mediante una ilustracion o
texto con el simbolo @ dentro o cerca.

PRECA!

IONES DE SEGURI!
/\ADVERTENCIA

9 Asegurese de conectar con firmeza el terminal GND del dispositivo.
« Después de comprobar que el interruptor de alimentacion esta apagado, conecte el enchufe hembra del cable de
alimentacion al dispositivo y, a continuacion, conecte su enchufe macho a la toma de corriente.
« Para la puesta a tierra, utilice un cable de tierra con un diametro de al menos 0,75 mm2. Cuando utilice el dispositivo
en un entorno donde no sea posible la conexion a tierra, aseglrese de que la medicion no sea superior a 50 V (CC o
ms).
® Si el aparato genera humo, se calienta en exceso, emite un olor extrafio o funciona anormalmente por otro
motivo, apague y d hufe el cable de alil ion de la toma de corriente.
« La utilizacion del dispositivo en tal estado podria provocar peligro de incendio o una descarga eléctrica.
« Después de comprobar que ya no se genera humo, péngase en contacto con su representante de ventas o con el
distribuidor de Graphtec mas cercano para solicitar la reparacion.
+ Nunca intente repararlo usted mismo. El trabajo de reparacién por personal inexperto es extremadamente peligroso.
A@ Antes de encender el dispositivo, aseglrese de que la tension de salida de la toma de corriente coincide
con la potencia nominal del dispositivo.
« El uso de una tension de alimentacion distinta podria provocar dafios en el dispositivo o peligro de incendio
debido a una descarga eléctrica o a la fuga de corriente.
® Nunca desmonte ni modifique el dispositivo.
« Si lo hace, puede provocar peligro de incendio debido a una descarga eléctrica o a la fuga de corriente.
+ Hacer contacto con un componente de alta tensién en el interior del dispositivo puede provocar una descarga
eléctrica.
« Si se requiere reparacion, péngase en contacto con su representante de ventas o con el distribuidor de Graphtec méas
cercano.
A@ Evite utilizar el dispositivo en lugares extremadamente polvorientos o himedos.
« Tal uso puede provocar peligro de incendio debido a una descarga eléctrica o a la fuga de corriente.
@ A Evite utilizar el dispositivo en lugares donde pueda estar expuesto a la humedad, como cuartos de bafio,
lugares expuestos a la lluvia y el viento, etc.
+ Una fuga de corriente podria causar una descarga eléctrica o un incendio.
A@ Evite que el polvo o la materia metalica se adhieran al conector de la fuente de alimentacion.
+ La adherencia de materia extrafia podria causar peligro de incendio debido a una descarga eléctrica o a la fuga

de corriente.
». Nunca utilice un cable de alimentacion dafiado.
« El uso de un cable dafiado puede producir un incendio debido a una descarga eléctrica.
+ Si el cable se dania, pida uno nuevo con el que reemplazarlo.

/A\CUIDADO

® No utilice ni guarde el dispositivo en un lugar expuesto a la luz directa del sol o a la corriente directa de un
parato de aire acondici 0 un calef:
« Tal ubicacién puede perjudicar el rendimiento del dispositivo.
@ A No coloque recipientes que contengan liquido sobre este dispositivo o cerca de este dispositivo.
« El derrame de liquido en el interior del dispositivo podria provocar peligro de incendio debido a una descarga
eléctrica o0 a la fuga de corriente.
® No utilice el dispositivo en un lugar expuesto a vibracion mecanica excesiva o a ruido eléctrico.
« Tal ubicacién puede perjudicar el rendimiento del dispositivo.
&@ Para insertar o desconectar el cable de alimentacion o un cable de entrada de sefial, sujete siempre el
enchufe del cable de alimentacion o el conector del cable de entrada de sefal.
« Tirar del mismo cordén/cable dafia el cordon/cable, lo que puede provocar peligro de incendio o una descarga
eléctrica.
A@ Si un liquido o materias extraiias entran en el interior del dispositivo, desactive el interruptor de
i i6 el cable de ali ion de la toma de corriente.
« El uso en tal estado puede provocar peligro de incendio debido a una descarga eléctrica o a la fuga de corriente.
+ Péngase en contacto con su representante de ventas o con el distribuidor de Graphtec mas cercano para solicitar
la reparacion.
A@ No utilice fuentes de alimentacion de CA y fuentes de alimentacion de CC con una tensién diferente de la
especificada para este dispositivo.
« Silo hace, puede provocar peligro de incendio debido a una descarga eléctrica o a la fuga de corriente.
® Nunca limpie el dispositivo con un disolvente volatil (como diluyentes o bencina).
« Tal accion puede perjudicar el rendimiento del dispositivo.
« Limpie cualquier area sucia usando un pafio suave y seco.
® Asegurese de utilizar el de CA por (
« Dafiara este dispositivo.
Ao No toque los terminales de entrad pués de
contienen la tension.
+ Provocara una descarga eléctrica.
+ Asegurese de que la fuente de alimentacion del dispositivo se coloca de tal forma que pueda ser facimente
desconectada.
&0 Confirme que el suministro eléctrico de la sefial esté apagado antes de conectar los cables de entrada al
terminal de entrada de este dispositivo para evitar una descarga eléctrica.
« Provocara una descarga eléctrica.
A@ No toque el dispositivo con las manos mojadas.
* Hacerlo podria provocar una descarga eléctrica o una averia.
A Tenga cuidado con la electricidad estatica.
« La electricidad estatica puede dafiar el dispositivo. Para evitar que esto suceda, toque un objeto metalico
diferente para descargar cualquier electricidad estatica presente antes de tocar el dispositivo.
No introduzca una tension que exceda las especificaciones de este dispositivo.
0 « Si se introduce una tensién superior al valor especificado, el relé semiconductor en la seccién de entrada se dafiara.
Nunca introduzca una tension que exceda el valor especificado ni siquiera por un momento.
A + Deje un margen suficiente con respecto a la especificacion de la tension de resistencia al utilizar este dispositivo,
este tiene que considerar el ruido y el cambio de la tension de medicion.
&@ « Causaré un incendio o una descarga eléctrica cuando la tension se introduzca en el dispositivo defectuoso.

el cable de sefial a los objetos de medicion que

&0 No bloquee los orificios de ventilacién del dispositivo.
- Este dispositivo se dafara cuando haya calor anormal en este dispositivo.
A Confirme que este dispositivo no esta roto antes de conectar el cable de entrada al terminal de entrada.
+ Causara un incendio o una descarga eléctrica cuando la tension se introduzca en el dispositivo defectuoso.
® No utilice el dispositivo de ninguna manera que no sea la especificada en este manual.
Existe el peligro de que no se hayan ido disposici pre

Este dispositivo no esta disefiado para ser utilizado con dispositivos de salvamento o dispositivos con alta fiabilidad

en misiones criticas o con requisitos de alta seguridad (dispositivos médicos, dispositivos aeroespaciales, dispositivos
maritimos, dispositivos para energia nuclear, etc.). En el caso de que este dispositivo cause lesiones o dafios a la propiedad
al ser utilizado en estas circunstancias, el fabricante no asumira ninguna responsabilidad en absoluto y no sera responsable.

POUR GARANTIR UNE UTILISATION CORRECTE ET EN TOUTE SECURITE

« Pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de I'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

« Aprés avoir lu ce manuel, veuillez le ranger dans un endroit a portée de main pour vous y référer si besoin.

+ Ne laissez pas les enfants en bas age toucher a I'appareil.

« Ce qui suit décrit les points importants permettant de garantir une utilisation en toute sécurité. Veillez a les respecter
strictement.

CONVENTIONS UTILISEES DANS CE MANUEL

Pour garantir une utilisation stre et précise de I'appareil ainsi que pour prévenir toute blessure corporelle et tout dommage

matériel, les précautions de sécurité fournies dans ce manuel sont répertoriées dans les cing catégories décrites ci-dessous.

Assurez-vous de bien comprendre la différence entre chacune des catégories.

A DANGER: Cette catégorie fournit des informations qui, si elles sont ignorées, sont fortement susceptibles d’entrainer la

mort ou de graves blessures a I'opérateur.

& AVERTISSEMENT: Cette catégorie fournit des informations qui, si elles sont ignorées, sont susceptibles d’entrainer la
mort ou de graves blessures & I'opérateur.

A ATTENTION: Cette catégorie fournit des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent provoquer des dommages

physiques a I'appareil.
&HAUTE TEMPERATURE: Cette catégorie fournit des informations qui, si elles sont ignorées, sont susceptibles
de provoquer des brdlures ou autre blessure a 'opérateur dues au contact avec des
. températures élevées.

AELECTROCUTION: Cette catégorie fournit des informations qui, si elles sont ignorées, sont susceptibles d’exposer

I'opérateur a une électrocution.

A Le symbole A\ indique une information qui nécessite une attention particuliére (notamment des avertissements). Le point
particulier nécessitant cette attention est décrit par une illustration ou un texte a l'intérieur ou a cété du symbole A\ .
® Le symbole ) indique une action qui est interdite. Ces actions interdites sont décrites par une illustration ou un texte a
l'intérieur ou a coté du symbole S .
0 Le symbole @ indique une action qui doit étre effectuée. Ces actions obligatoires sont décrites par une illustration ou un
texte a l'intérieur ou a c6té du symbole @ .

PRECAUTIONS DE SECURITE
/\AVERTISSEMENT

9 A de bien la borne GND de I'appareil.
« Apres avoir vérifié que l'interrupteur d’alimentation est éteint, connectez la fiche femelle du cordon d’alimentation &
I'appareil, puis connectez sa fiche male dans la prise de courant.
« Pour la mise a la terre, utilisez un fil de mise a la terre d’un diamétre d’au moins 0,75 mm2. Lorsque vous utilisez 'appareil
dans un environnement ol la mise a la terre n'est pas possible, assurez-vous que la mesure n'est pas supérieure a 50

V (CC ou rms).
® Si I'appareil génére de la fumée, s’il est trop chaud, s’il émet une odeur ét ou si vous quez tout
autre ionnement anormal, pt Iali ion et dé son cordon d’alii ion de la prise
électrique.

« L'utilisation de I'appareil dans un tel état peut provoquer un incendie ou entrainer une électrocution.
- Aprés avoir vérifié que la fumée ne s’échappe plus, contactez votre revendeur ou le fournisseur Graphtec le plus
proche pour demander une réparation.
+ N'essayez jamais de procéder vous-méme a la réparation. Un travail de réparation effectué par un personnel
inexpérimenté peut se révéler extrémement dangereux.
&@ Avant de mettre I'appareil sous tension, assurez-vous que la tension d’alimentation de la prise électrique
correspond a la tension d’alimentation de I'appareil.
« L'utilisation d’une tension d’alimentation différente peut endommager I'appareil ou provoquer un incendie causé
par une électrocution ou une fuite de courant.
Ne démontez ou ne modifiez jamais I'appareil.
« Cela peut entrainer un risque d'incendie di a une électrocution ou a une fuite de courant.
« Tout contact avec un composant a haute tension a l'intérieur de I'appareil peut provoquer une électrocution.
« Si une réparation est nécessaire, contactez votre revendeur ou le fournisseur Graphtec le plus proche.

&@ Evitez d'utiliser 'appareil dans des endroits 2 ides ou p i g
« Une utilisation dans de telles conditions peut entrainer un risque d’incendie da & une électrocution ou a une fuite
de courant.

@A Evitez d'utiliser 'appareil dans des endroits ol il pourrait étre exposé a de I'eau, comme dans une salle de
bain, ou dans des endroits exposés a la pluie et au vent, etc.
« Une fuite de courant peut provoquer une électrocution ou un incendie.
&@ pé ue de la p ou des é étalliq é au d’ali i
« L'adhérence de corps étrangers peut entrainer un risque d'incendie di a une électrocution ou a une fuite de
courant.
&% N'utilisez jamais un cordon d’alimentation endommagé.
« Utiliser un cordon endommagé peut entrainer un risque d'incendie dii a une électrocution.
« Si le cordon est endommagé, commandez-en un nouveau pour le remplacer.

AATTENTION

N'utilisez pas et ne stockez pas I'appareil dans un endroit exposé a la lumiére directe du soleil ou au
courant d’air direct d’un climatiseur ou d’un appareil de chauffage.
« De tels emplacements peuvent nuire a la bonne performance de I'appareil.
@ A Ne placez pas de récipients contenant du liquide sur cet appareil ou a proximité de cet appareil.
« Renverser du liquide a l'intérieur de I'appareil peut entrainer un risque d'incendie d{i a une électrocution ou &

une fuite de courant.
® N'utilisez pas I'appareil dans un endroit soumis a des vibrations mécaniques excessives ou a trop de bruit
électrique.
« De tels emplacements peuvent nuire a la bonne performance de I'appareil.
A@ Pour brancher ou débrancher le cordon d’alimentation ou un céble d’entrée de signal, saisissez la
fiche du cordon d’alimentation ou le connecteur du cable d’entrée de signal.
« Tirer sur le cordon/cable endommage le cordon/cable, entrainant un risque d'incendie ou d'électrocution.
Ae Si du liquide ou des corps étrangers pénétrent a I'intérieur de I'appareil, mettez I'interrupteur
d’alimentation hors tension et débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique.
« Utiliser ainsi I'appareil peut entrainer un risque d'incendie di a une électrocution ou a une fuite de courant.
« Contactez votre revendeur ou le fournisseur Graphtec le plus proche pour demander une réparation.
& N’utilisez pas une alimentation secteur et une alimentation CC autre que la tension d’alimentation
spécifiée pour cet appareil.
« Cela peut entrainer un risque d’incendie da a une électrocution ou & une fuite de courant.
® Ne nettoyez jamais I'appareil avec un solvant volatile (comme du diluant ou du benzéne).
« De tels procédés peuvent nuire a la bonne performance de I'appareil.
« Nettoyez les zones souillées a I'aide d’un chiffon sec et doux.
Assurez-vous d'utiliser I'adaptateur secteur fourni par Graphtec.
« Cela endommagerait cet appareil.
Ao Ne touchez pas les bornes d’entrée une fois le cable de signal connecté aux objets de mesure
contenant la tension.
« Cela risque de provoquer une électrocution.
« Assurez-vous que la source d’alimentation de I'appareil est positionnée de telle sorte qu’elle puisse facilement
étre débranchée.
&0 Vérifiez que I'alimentation du fournisseur de signal est hors tension avant de connecter les cables
d’entrée a la borne d’entrée de cet appareil pour éviter un risque d’électrocution.
« Cela risque de provoquer une électrocution.
A@ Ne touchez pas I'appareil avec les mains mouillées.
« Cela peut provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement.
& Faites attention a I'électricité statique.
« L'électricité statique peut endommager I'appareil. Pour empécher que cela ne se produise, touchez un autre
objet métallique pour vous décharger de toute I'électricité statique accumulée avant de toucher I'appareil.
N’entrez pas la tension excédant les spécifications de cet appareil.
0 « Si une tension supérieure a la valeur spécifiée est entrée, le relais semi-conducteur dans la section d’entrée
sera endommageé. N’entrez jamais une tension supérieure a la valeur spécifiée, méme pour un instant.
A « Laissez une marge suffisante par rapport aux spécifications de la tension de résistance lors de I'utilisation de
cet appareil, il faut tenir compte du bruit et de la modification de la tension de mesure.
&@ « Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution lorsque la tension est entrée dans I'appareil
défectueux.
& N’obstruez pas le conduit d’air de I'appareil.
« Cet appareil risque d’étre endommageé en cas d’accumulation de chaleur anormale dans I'appareil.
&@ Vérifiez que cet appareil n’est pas cassé avant de connecter le cable d’entrée a la borne d’entrée.
« Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution lorsque la tension est entrée dans I'appareil

défectueux.
® Nutilisez pas I'appareil d’'une maniére qui ne soit spécifiée dans ce manuel. Il existe un danger si les
dispositions de protection n’ont pas été mises en place.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé avec des dispositifs de sauvetage ou des dispositifs a haute fiabilité ou a
exigences de sécurité élevées (dispositifs médicaux, appareils aérospatiaux, dispositifs d’expédition, dispositifs d’énergie
nucléaire, etc.). Dans le cas ou cet appareil provoque des blessures corporelles ou des dommages matériels en cas
d'utilisation dans ces circonstances, le fabricant n'assumera absolument aucune responsabilité et ne sera pas responsable.

ZUR WAHRUNG DER SICHERHEIT UND DES RICHTIGEN GEBRAUCHS

« Lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung griindlich durch, um einen sicheren und richtigen Gebrauch des Geréts zu
gewdhrleisten.

- Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem leicht zuganglichen Ort auf, damit Sie bei Bedarf schnell
darauf zuriickgreifen kénnen.

« Lassen Sie nicht zu, dass kleine Kinder das Gerét bertihren.

« Im Folgenden werden wichtige Punkte fiir einen sicheren Betrieb beschrieben. Bitte halten Sie sich streng daran.

REGELN BEIM GEBRAUCH DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Um einen sicheren und fehlerfreien Gebrauch dieses Geréts zu fordern, sowie um Verletzungen von Menschen und
Sachschéden zu verhindern, sind die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen in die fiinf im Folgenden
beschriebenen Kategorien eingeteilt. Machen Sie sich den Unterschied zwischen den einzelnen Kategorien klar.
A GEFAHR: Diese Kategorie bietet Informationen, die bei Nichtbeachtung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tédlichen oder
schweren Verletzungen des Bedieners fiihren.
A WARNUNG: Diese Kategorie bietet Informationen, die bei Nichtbeachtung wahrscheinlich zu tédlichen oder schweren
Verletzungen des Bedieners fiihren.
ACHTUNG: Diese Kategorie bietet Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschaden am Gerat fiihren.

&HOHE TEMPERATUR: Diese Kategorie bietet Informationen, die bei Nichtbeachtung wahrscheinlich zu Verbrennungen
oder anderen Verletzungen des Bedieners aufgrund des Kontakts mit hohen Temperaturen
fuhren.

ASTROMSCHLAG: Diese Kategorie bietet Informationen, die bei Nichtbeachtung den Bediener wahrscheinlich einem

Stromschlag aussetzen.

BESCHREIBUNG DER SICHERHEITSSYMBOLE

A Das Symbol /A\ weist auf Informationen hin, die sorgfaltiger Aufmerksamkeit bediirfen (inkl. Warnungen). Die Sache,

die der Aufmerksamkeit bedarf, wird durch eine lllustration oder Text innerhalb oder in der Nahe des Symbols /\
beschrieben.

® Das Symbol ¢y weist auf eine notwendige Handlung hin. Solch eine vorgeschriebene Handlung wird durch eine
llustration oder Text innerhalb oder in der Nahe des Symbols  beschrieben.

0 Das Symbol @ weist auf eine notwendige Handlung hin. Solch eine vorgeschriebene Handlung wird durch eine
llustration oder Text innerhalb oder in der Nahe des Symbols @ beschrieben.

VORSICHTSMASSNAHMEN
/A\WARNUNG

9 Denken Sie daran, den Erdungsanschluss des Geréts sicher anzuschlieBen.

« Uberzeugen Sie sich davon, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und verbinden Sie anschlieBend die Buchse des
Netzkabels mit dem Gerat und stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose.

« Verwenden Sie zur Erdung ein Erdungskabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,75 mm2. Wenn das Gerét in
einer Umgebung verwendet wird, in der keine Erdung méglich ist, darf die gemessene Spannung nicht gréBer als 50 V
sein (Gleichstrom oder Effektivwert).

® Wenn Rauch aus dem Gerét dringt, es zu heiB ist, einen seltsamen Geruch absondert oder in anderer Weise
nicht normal funktioniert, schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose.

+ Wenn das Gerét in einem solchen Zustand verwendet wird, kann das zu einer Brandgefahr oder einem Stromschlag
fuhren.

« Uberzeugen Sie sich davon, dass kein Rauch mehr austritt, und wenden Sie sich anschlieBend an Ihren
Handelsvertreter oder den nachsten Graphtec-Verkaufer und fordern Sie eine Reparatur an.

« Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst auszufiihren. Reparaturarbeiten durch unerfahrenes Personal sind &uBerst
gefahrlich.

A@ Uberzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerits davon, dass die Versorgungsspannung der
der Lei auf dem Gerét entspricht.
+ Wenn eine andere Versorgungsspannung verwendet wird, kann das Geréat beschadigt werden oder es kann eine
Brandgefahr aufgrund von Stromschlagen oder Kriechstrdmen entstehen.

Bauen Sie das Gerat niemals auseinander oder um.

« Solch ein Vorgehen kann zu einer Brandgefahr aufgrund von Stromschlagen oder Kriechstrémen fiihren.

« Der Kontakt mit einer Hochspannungskomponente im Gerét kann einen Stromschlag verursachen.

+ Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an lhren Handelsvertreter oder den nachsten Graphtec-
Verkaufer.

A@ Vermeiden Sie eine Benutzung des Gerits an extrem staubigen oder feuchten Orten.
« Solch ein Einsatz kann eine Brandgefahr aufgrund von Stromschlégen oder Kriechstrémen verursachen.

@ A Vermeiden Sie die Nutzung des Geréts an Orten, an denen es Wasser ausgesetzt ist, wie Badern, dem Wind
und Regen ausgesetzte Orte und so weiter.

+ Es kann ein Stromschlag oder Brand aufgrund von Kriechstrémen verursacht werden.
Verhindern Sie, dass Staub oder Metallteile am Netzstecker haften.
+ Wenn Fremdkorper daran haften, kann eine Brandgefahr aufgrund von Stromschlégen oder Kriechstrémen
entstehen.
A% Sie niemals ein k
« Die Verwendung eines beschadigten Kabels kann zu einer Brandgefahr aufgrund von Stromschlégen fiihren.
« Wenn das Kabel beschadigt ist, bestellen Sie ein neues Exemplar aus, um es zu ersetzen.

/NACHTUNG

® Verwenden oder lagern Sie das Gerét nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht oder dem direkten
Luftstrom einer Klimaanlage oder eines Heizliifters ausgesetzt ist.
« Ein solcher Standort kann die Leistung des Gerats beeintrachtigen.
@ & Stellen Sie keine mit Fliissigkeit gefiillten Behélter auf dieses Gerat oder in seine Nahe.
« Wenn verschittete Fliissigkeit in das Gerat eindringt, kann es zu einer Brandgefahr aufgrund von Stromschlégen
oder Kriechstromen kommen.
® Verwenden Sie das Gerét nicht an einem Ort, an dem es iberméBigen hanischen Er
elektrischem Rauschen ausgesetzt ist.
« Ein solcher Standort kann die Leistung des Gerats beeintréchtigen.
A@ Wenn Sie das Netzkabel oder ein Signaleingangskabel einstecken oder abtrennen, fassen Sie es am
Netzstecker bzw. am Steckverbinder des Signaleingangskabels an.
+ Wenn Sie an der Leitung/dem Kabel selbst ziehen, wird die Leitung/das Kabel beschadigt, was zu einer
Brandgefahr oder einem Stromschlag fiihrt.
A ® Wenn Fliissigkeiten oder Fremdkérper in das Gerat
Sie den aus der
- Die Verwendung in solch einem Zustand kann zu einer Brandgefahr aufgrund von Stromschlégen oder
Kriechstrémen fiihren.
« Wenden Sie sich an lhren Handelsvertreter oder den néchsten Graphtec-Verkaufer und fordern Sie eine Reparatur an.
A@ Verwenden Sie keine Wechselstromversorgung oder Gleichstromversorgung, die der angegebenen
Versorgungsspannung fiir dieses Gerat nicht entspricht.
« Solch ein Vorgehen kann zu einer Brandgefahr aufgrund von Stromschlégen oder Kriechstrdmen fiihren.
® Reinigen Sie das Geréat niemals mit einem leicht fliichtigen Lésungsmittel (wie Verdiinnung oder Waschbenzin).
« Das kann die Leistung des Gerats beeintrachtigen.
« Reinigen Sie verschmutzte Bereiche mit einem weichen, trockenen Tuch.
® Verwenden Sie nur das von Graphtec gelieferte Netzteil.
+ Dadurch wird dieses Gerat beschadigt.

ungen oder

Sie den aus und ziehen

das Si

lisse, mit Spannung fiihrenden

Beriihren Sie nicht die Eir
Messobjekten verbunden sind.
« Dadurch wird ein Stromschlag ausgelost.
« Sorgen Sie dafiir, dass die Stromquelle des Geréts so positioniert ist, dass sie einfach getrennt werden kann.
Ao Uberzeugen Sie sich davon, dass der Signalgeber abgeschaltet ist, bevor Sie die Eingangskabel mit dem
Eingangsanschluss dieses Gerits verbinden, um einen Stromschlag zu vermeiden.
+ Dadurch wird ein Stromschlag ausgeldst.
A Beriihren Sie das Gerat nicht mit nassen Handen.
« Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion kommen.
A Seien Sie vorsichtig mit statischer Elektrizitat.
« Statische Elekrizitat kann das Gerat beschadigen. Um dies zu verhindern, beriihren Sie einen anderen Gegenstand
aus Metall, um statische Elektrizitat zu entladen, die sich moglicherweise gebildet hat, bevor Sie das Gerat beriihren.
Legen Sie keine Spannung an, die héher ist als in den technischen Daten dieses Geréts angegeben.
0 » Wenn eine Spannung tiber dem Nennwert angelegt wird, wird das Halbleiterrelais im Eingangsbereich beschadigt.
Legen Sie niemals eine Spannung an, die groBer ist als der Nennwert, auch nicht fir einen Moment.
A « Lassen Sie bei der Verwendung dieses Geréts einen ausreichenden Abstand zur vorgegebenen Priifspannung, er
muss ein Rauschen und eine Anderung der gemessenen Spannung beriicksichtigen.
&@ « Es wird ein Brand oder ein Stromschlag verursacht, wenn die Spannung an ein defektes Gerat angelegt wird.
&0 Blockieren Sie nicht die Luftéffnungen am Gert.
« Dieses Gerat wird beschadigt, wenn eine auBergewohnliche Hitze in diesem Gerat auftritt.
A@ Uberzeugen Sie sich davon, dass dieses Gerét nicht beschadigt ist, bevor Sie das Eingangskabel mit dem
Eingangsanschluss verbinden.
« Es wird ein Brand oder ein Stromschlag verursacht, wenn die Spannung an ein defektes Geréat angelegt wird.

® Benutzen Sie das Gerat niemals auf irgendeine Weise, die nicht in dieser Anleitung aufgefiihrt ist. Es besteht
die Gefahr, dass keine Schutzvorkehrungen dafiir vorgesehen wurden.

Dieses Gerét ist nicht fiir den Gebrauch mit lebensrettenden Geréten oder Geréten mit missionskritischer hoher
Zuverlassigkeit oder hohen Sicherheitsanforderungen (medizinische Geréte, Luft- und Raumfahrteinrichtungen,
Schiffseinrichtungen, Gerate fiir Kernkraftwerke usw.) bestimmt. Wenn das Gerét Verletzungen oder Sachschaden
verursacht, sofern es unter diesen Umsténden verwendet wird, ibernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung ab und ist
nicht haftbar zu machen.

+ [nA obecneyernA 6e30MacHoro 1 NPaBMLHOIO NCNOML30BaHNA YCTPOWCTBA Nepes UCMOoNb30BaHNeM BHUMATENbHO
npoumTainTe 310 PyKOBOACTBO.

« [Mocne NpouTeHUA 3TOro PyKOBOACTBA, XPaHWUTE ero B yI06HOM MecTe [iNA OnepaT1BHOrO A0CTYNa K CrpaBOYHOM
VHhopMaLmmy No mepe Heo6XoAMMOCTW.

+ He paspeluaiite ManeHbkiM AETAM MPUKacaTbCA K YCTPOMCTBY.

* Huxxe onucaHbl BaxkHble Npasuna anaA 6esonacHoit akennyataumn. O6a3aTensHo CTPoro cobnofanTe aTv npasuna.

[inA obecneyeHnA 6e30MacHOrO 1 TOYHOTO UCTIONb30BaHNA YCTPOWCTBA, & TakKe ANA NPeAoTBPALLEHIA YENOBEYECKIX
TpaBM 1 MaTepuanbHoro ylepta, Mepbl NPefoCTOPOXHOCTY, NPUBELEHHbIE B 3TOM PYKOBOACTBE, MPeACTaBNEHbI NATHIO
KaTeropuAMM, ONMCaHHBIMM Hixke. O6A3ATENbHO MOVMUTE PA3NIMHMA MEX/Y KaTeropuaMm.
A OMACHOCTb: B aToii KaTeropumn npegocTasneHa MHgopMauma, KOTopas, eCciivi ee UrHOpUPOBaTb, C 6OMbLLON
BEPOATHOCTBIO MOXET MPUBECTU K CMEPTENbHBIM WM CEPbe3HbIM TPaBMaM onepaTopa.
& NPEAYNPEXAEHUE: B aToit KaTeropum npeacTasieHa MHhopmaLyva, KOTopas, eCiv ee UrHOpUpoBaTh, MOXET
NPUBECTY K CMEPTESTbHBIM U Cepbe3HbIM TPaBMam orepaTopa.
& OCTOPOXXHO: B 31011 KaTeropuv npeacTtaeneHa MHgopmMaLuma, KOTopas, eCiivi e UrHopUpPoBaTh, MOXET NPUBECTH
K (h1314ecKkoMy NOBPEXAEHMIO YCTPONCTBA.
&BHCOKAH TEMMEPATYPA: B 3701 kaTeropuv npeactasneHa nHopmauya, KoTopan, eCNv ee UrHopyupoBaTb,
MOXET BbI3BaTb OXOrv UW Apyriie TpaBMbl OnepaTopa 13-3a KOHTaKTa C ropAYMMIA
NOBEPXHOCTAMM.
AI‘IOPA)KEHME JANEKTPUYECKUM TOKOM: B aT0i1 kaTeropuu npeaocTasneHa MHpopmaLma, Kotopan, ecnv ee
MrHOPMPOBATb, MOXET MOABEPrHYTb OMepaTopa OnacHOCTU NOPaXKEHNA
3NEKTPUYECKUM TOKOM.

& CumBon A\ 0603HavaeT MHopMaLmio, TPEBYIOLLYIO BHUMATEbHOTO 03HAKOMITEHNA (BKNKOYaA npeaynpexaeHus). To
Ha YTO UMEHHO HEOGXOAMMO OGPATUTL BHUMAHIE, O CAHO MPY MOMOLLY PUCYHKA UM TEKCTa BHYTPY WM PAAOM C
CUMBOJIOM A\ .

® CumBo  0603HaYaeT anpeLueHHoe AerCTBIe. 3anpelleHHoe AeicTBUE 0GBACHEHO MPY MOMOLLM PUCYHKA UK
TeKCTa BHyTPU NN PAZLIOM C CUMBOJIOM (.

0 Cwmson @ o6o3HayaeT [eicTBre, KOTOPOE AOMKHO BbITb BbINONHEHO. [leficTBre, TPeByoLee BbINONHEHNA,
OGBACHEHO MPY NOMOLLM PUCYHKA UK TEKCTa BHYTPU UK PALOM C cMMBOSIOM @ .

ANPEAYNPEXAEHVE
06A3aTeNnbHO Ha#EeXHO Te ¥ BbIBOZ, YCTPOWMCTBA.
* Y6eAVMBLUKCb, YTO NepeKioyaTenb NMUTaHNA BbIKITIOYEH, NOACOSAVHUTE THE3MOBYIO YaCTb COEAVHUTENA LWHYpa
NNTAHUA K YCTPOVCTBY, @ 3aTeM MOAKMIOUMTE LUTENCENbHYIO BIATIKY LHYpa NUTAHUA K 3N1EKTPUYECKOI PO3ETKe.
+ [InA 3a3eMneHNA UCNONb3yiiTe NPOBOA, 3a3eM/IEHNA AMaMeTPOM He MeHee 0,75 MM2. Mpy MConb3oBaHUN
YCTPOWCTBA B YCMOBUAX, KOrAa 3a3eM/IEHNE HEBO3MOXHO, YOEMTECh, YTO 3MEPEHHOE 3HAYEHIE He NpeBbILLaeT
50 B (nocT. T. unmn CK3).
® Ecnu u3 ycTpoiicTBa UAET AbIM UM UCXOAUT HeXapaKTepHBbIiA 3anax, eC/l OHO CNIMLIKOM Harpesioch unu
pa6oTaeT HenpaBUIbHO, BLIKJIIOYUTE NUTaHNE YCTPOWUCTBA U OTCOEAMHUTE WHYP NUTAHNA OT 3NIEKTPUYECKON
po3eTKu.
* Vicnonb3oBaHue YCTPOCTBA B TaKOM COCTORHIN MOXET MPUBECTM K OMAcHOCTY BO3HNKHOBEHWA noxapa uiu
NOPaXKEHMIO SNIEKTPUYECKIM TOKOM.
* Y6eauBLUKCh, YTO AbIM U3 YCTPOiicTBa GonbLue He MaeT, 06paTUTeCh K TOProBOMy NPeACcTaBUTENIO NN
6nnxariiemy noctaslvky Graphtec, 4To6bl 4OrOBOPUTLCA O PEMOHTE YCTPOMCTBA.
* Hukoraa He NbiTaiATech BbINOMHUTL PEMOHT CaMOCTOATEbHO. BbINONHEHE PEMOHTHbIX PaGOT HEOBYUEHHbIM
NepCoHasoM Ype3BbIYaiiHo onacHo.
A@ Mepep BKO4EHNEM YCTPOCTBA Y6eANTECH, YTO HAaNPAXKEHWE NUTaHNA B ANIEKTPUYECKOI po3eTke
COOTBETCTBYET HOMUHANBLHOMY 3Ha4eHUIO ANA ANEKTPONUTAHUA YCTPONCTBA.
+ Vcrionb30BaHyie ApYroro HanpAXeHA NUTaHUA MOXET MPUBECTM K MOBPEXAEHWIO YCTPOVCTBA AN OMacHOCTH
BO3HWUKHOBEHWA MOXapa 13-3a CKayka 3/IEKTPUHECKOrO TOKa 1N YTEUKM ToKa.
3anp cAf Tb U Nep b YCTPOWCTBO.
« Takue AeNCTBUA MOTYT NPUBECTU K OMACHOCTV BO3rOPaHUA 13-3a CKauKa 3/IEKTPUHECKOrO TOKa U yTeUKM ToKa.
+ KOHTaKT C BHYTpeHHEN AeTasbio YCTPOCTBA, HAXOAALLEICA N0/, BLICOKUM HAMPFAXXEHNEM, MOXET NMPUBECTU K
NIOPaXKEHMIO SNIEKTPUYECKVIM TOKOM.
« Ecnn TpebyeTca peMoHT, 06paTnTech K TOProBOMY NpeAcTaBUTENto unn Grvixaiiemy noctasLuvky Graphtec.
&@ WU3GeraitTe MCNONb30BaHWA YCTPOMCTBA B OYEHD Mbi/bHbIX MW BNAXHbIX MECTaX.
+ Vicronb3oBaHye B TakMX YCNIOBUAX MOXET MPUBECTY K OMACHOCTM BO3HUKHOBEHMA MoXapa 13-3a ckauka
3NEKTPUYECKOrO TOKA UMM YTEUKM TOKa.
@ A W36eraitTe ucnonb3oBaHUA YCTPOWCTBA B MECTaX, A€ OHO MOXET nofBsepraTbeA BO3[eMCTBUIO BOABI,
Hanpumep, B BaHHbIX KOMHaTaXx, B MecTax, NofiBep)KeHHbIX BO3AEHCTBUIO BETpa, AOXKAA U T. M.
« MopaxkeHue 3MeKTPUIECKUM TOKOM UMW BO3ropaHme MOryT GbiTb BbI3BaHbI YTEHKOI TOKa.

He .U,OI'IyCKaﬁTE NpUAMNaHUA NbISTA WA MeTalJIM4eCcKUX NPeaMeToB K pa3bemy UCTOYHUKa NUTaHUA.
+ MpununaHne NOCTOPOHHX BELLECTB MOXET CTaTh NPUYMHOIN NoXapa 13-3a ckayka dM1eKTPUYeckoro Toka unm
YTEeYKU ToKa.
- Sanpeulae'rcn ucnonb3oBaTtb I'IDBpe)KﬂeHHblﬁ LWHYP NUTaHUA.
* Vicnonb3osanue NOBPEXAEHHOrO LWHypa MOXXeT NPUBECTU K ONacCHOCTU BO3HUKHOBEHUA NoXapa 13-3a ckadka
ANEeKTPU4ECKOro TokKa.
« Ecrm LWHYP NOBPEeXAeH, 3aKaxunTe HOBBIIA 1A €r0 3aMeHbl.

/A\OCTOPOXHO
® He ucnonb3yiiTe U He XpaHUTE YCTPOWCTBO B MeCTax, NOABEf cTBuMIO Np
nyyei unu TBEHHO K 0 | 0 MOTOKa KOH pa unu HarpesaTtens.

P
+ Takoe MecTOonomnoXeHne MOXeET YXyAWnTb paboTy yCTPoiCcTBa.
@ He iTe eMKoCTH C ThbiO Ha 9TOM YCTPOMCTBE UM PAJOM C 9TUM YCTPONCTBOM.
+ MonaziaHye XUAKOCTY BHYTPb YCTPOWCTBA MOXET NPUBECTM K OMacHOCTY BO3ropaHuA 13-3a ckauka
3MEKTPUHECKOr0 TOKa UM yTeuK ToKa.
® He ucnonb3yiite ycTpoicTBO B MeCTax ¢ oW
+ Takoe MeCTOMOMOXEHUE MOXET YXYALMUTb paGoTy yCTPoiicTBa.
A@ YT06bl NOAKMIOUNTL UM OTCOEAUHUTB LWHYP NUTaHNA UNK Kabenb BXOAHOTO CUrHana, 6eputech 3a BUNKY
WHYpa NUTaHUA UK pa3bem Kabena BXOAHOro curHana.
+ Ecnm TAHYTb 3a WHyp/kaberb, TO LHYp U KaGenb MOBPEAATCA, YTO MPUBEAET K OMacHOCTU BO3ropaHuA Unu
NOPaXXEHMIO SNEKTPUYECKIM TOKOM.
». ECnv XXMAKUE UNK MHOP BellecTBa BHYTPb YCTPOWCTBA, BbIKJIIO4YUTE NEpeKoyaTenb
NUTaHNA N OTCOEAVHUTE LUHYP MUTAHUA OT SNIEKTPUYECKON PO3ETKM.
+ Vcrionb3oBaHye B TaKoM COCTOAHIM MOXET MPUBECTM K ONACHOCTY BO3HUKHOBEHIA NOXapa 13-3a ckayka
3NEKTPUYECKOr0 TOKA UMM YTEUKM TOKa.
+ OBpaTnTech K TOProBOMy MpeAcTaBUTENo Unn Brvpkaiilemy noctasLvky Graphtec, 4To6bl LOrOBOPUTLCA O
pemoHTe.
&@ He ucnonb3yiiTe MCTOYHWK NUTaHWA NEPEMEHHOTO TOKA U MCTOYHMK MUTaHUA MOCTOAHHOTO TOKa, €CAN UX
XapaKTepUCTUKKU He COOTBETCTBYIOT HaMPAXEHMNIO NUTaHUA, YKa3aHHOMY AS1A AaHHOTO YCTPONCTBA.
+ 3TO MOXET NPUBECTY K OMACHOCTM BO3rOPaHiA 13-3a cKayka 3/1eKTPUYECKOro ToKa Ui yTeuKN Toka.

i unn ANEeKTPU4eCKUM LyMOoMm.

AN

kabena nepeaayu curHana K usmepfAemMmbim

® 3anpeLyaeTcA YUCTUTb YCTPOICTBO, UCTIONb3YA NETY4MiA PacCTBOPUTESb (HANpPUMep, pa36aBuTenb UM GEH3NH).
« Takoe [elicTBMe MOXET YXyAlWnTb paboTy yCTPOCTBa.
« MpoTunpaiiTe BCe 3arpA3HEHHbIe Yy4aCTKV MATKOI CYXOM TKaHbIO.
® 06A3aTeNbHO UCMONb3YiiTe apanTep 0ro ToKa, NocTas. i Grap
« OTO NoBpPeANT AaHHOe YCTPOCTBO.
A He kacaiiTecb BXOAHbIX P 0B nocne noak:
Dﬁ'heKTaM, KOTOpble HaXOAATCA NOA HanpAXeHuem.
« 310 npueeaeT K NOpa>keHUo INeKTPU4EeCKUM TOKOM.
* Y6eautech, YTO UCTOYHWK MUTaHUA yCTpOVICTBa pacnonoXeH Taknum OﬁpaBOM, YTO ero MOXHO flerko OTCOeANHUTb.
&0 Vﬁenmec;h, YTO NUTaHWe UCTOYHMUKA CUrHana BbIKJ/1l04EHO, Npexae 4YeMm Noak4vaTb BXOAHbIE Kabenu K
BXOAHOMY pa3bemy 3Toro yCTpOﬁCTEa, 4TOGbI npeaoTBpPaTUTb NopaXkKeHue IN1IeKTPUYeCKUM TOKOM.
« 910 npuBeaeT K NOPa>KeHUo INeKTPU4EeCKUM TOKOM.
& He KacaiiTecb yCTpOIACTBa BNaXKHbIMU pyKamu.
+ 310 MOXET NPUBECTU K MNOPaXKEeHWUIO 3NeKTPUHECKUM TOKOM Ui Hel/lCI'IpaBHOI;I paGOTe.
A ByAbTe OCTOPOXXHbI CO CTATUMECKMM 3MIEKTPUHECTBOM.

+ CTaTnyeckoe dneKTpUYeCcTBO MOXET NOBPEAUTD YCTPONCTBO. YTO6bI 3TOr0 HE MPOM3OLLIIO, NPEeXAEe Yem
NpUYKacaTbCA K YCTPOCTBY, KOCHUTECH KaKOro-nnbo APYroro MeTasIMieckoro npeameTa, YTobbl paspaauTs
CTaTU4eCcKoe 3M1eKTPUHECTBO.

He WTe Har np T e XapaKTepUCTUKM 3TOrO YCTPOICTBA.

0 + Mpv Nofiaye HaMpAXXEHNA, MPEBbILLAIOLLEro HOPMATUBHOE 3HAUEHIE, NONYNPOBOHMKOBOE Pesie B CeKuumi BBoaa
GyneT nospexaeHo. 3anpeLyaeTcA nofasaTh HanpAXeH1e, NpesbillaloLee HOPMATUBHOE 3HaYEHe, Aaxe Ha
KOPOTKOE BpeMA.

& . I'Ipm MCNoNb30BaHNN 3TOro yCTpOI?ICTEa, Y HOPMaTUBHOrO 3Ha4eHWA BblAEPXKMBAEMOro HanpAXXeHNA A0/MKeH BbITb
[0CTaTOuHbI ,ElOI'IyCTI/IMbII?I AnanasoH, 3TOT AnanasoH AO/MKEH Y4UTbIBATb WYM U U3MEHEeHNe N3MepUTeIbHoOro
HanpAXeHuA.

&@ - Ecnmn HanpAXXeHne NnoaaeTcA Ha HemcnpasHoe yCTpOI?ICTBO, 9TO NpUBEAET K BO3ropaHuto Uiv nopaxxeHuo

ANEeKTPUYECKMM TOKOM.
& He 3akpbiBaiiTe BEHTUNALMOHHOE OTBEPCTUE Ha YCTPOICTBE.
+ 370 yCTpOWACTBO ByAEeT NOBPEXAEHO, ECIIM NEeperpeeTc.
&@ Mpexae Yem noaKYaTh BXOAHON KaGenb K BXOAHOMY pasbemy, y6eauTech, YTO 3TO YCTPOHCTBO HE CIIOMaHO.
«Ecrm HanpfAXeHne NnoAaeTCcA Ha HencnpasHoe yCTpOﬁCTBO, 3TO NpuBEAeT K BO3ropaHuio Unn nopaxkeHuto
ANEeKTPUYECKUM TOKOM.
® He ncnonb3yiiTe yCTPOMCTBO KaKUM-TMG0 MHLIM 06Pa3oM, YeM 3TO YKa3aHO B JAaHHOM PYKOBOACTBE.
CylecTBYeT ONacHOCTb TOrO, 4TO 3alyUTHbIE Mepbl He GYAyT BBeAeHbI B ANCTBUE.

370 yCTPOCTBO HE NpeAHa3Ha4YeHo ANA UCMONb30BaHUA C YCTPOWCTBAMU XM3HE0BECTeHeHNA UK YCTPONCTBaM C
KPUTAYECKI BaXKHBIMM MOBbILLEHHBIMI TPEBOBAHUAMM K HAZIEXHOCTM U BbICOKVMM TPEGOBaHWAMI Ge30MacHoCTV
(MemLMHCKVe YCTPOCTBA, a3POKOCMYECKIE YCTPOICTBA, TPAHCTOPTHbIE YCTPOCTBA, AAEPHbIE 3HEpreTUeckie
ycTpoiicTa u T. A.). B cnyyae, ecnv 310 yCTPOWCTBO CTaHET NPUYMHON TPABMUPOBAHUA UMW MaTepuanbHoro yiyepba npu
1Cr0Nb30BaHU B ATUX 0GCTOATENBCTBAX, MPOMU3BOAUTESL He GepeT Ha CeGA aGCONMIOTHO HUKaKNX 0GA3ATENLCTB 1 He
HeceT OTBETCTBEHHOCTU.



